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BESCHREIBUNG
Das MPatcH ist ein Wundversorgungs-Applikator mit MPH 
(Microporous Polysaccharide Hemosphären)-Partikeln, die aus 
Pflanzenstärke synthetisiert wurden. Bei Kontakt mit Blut oder anderen 
Wundenexsudaten agieren die Partikel wie ein molekulares Sieb, um 
Blut rasch zu dehydrieren und Blutfeststoffe (z. B. Blutplättchen und 
rote Blutzellen) zu konzentrieren und die natürliche Blutgerinnung zu 
beschleunigen. Das patentierte Design des MPatcH integriert eine 
einzigartige „Press and Pull“-Lasche, die oberflächliches Blut schnell 
entfernt und MPH-Partikel an die Wundstelle freigibt. Neben dem 
anfänglichen Druck begrenzt und schützt der klebende Außenrand 
des Pflasters die Wundstelle und den Gerinnungskomplex vor 
nachfolgenden Risiken durch Umwelteinflüsse. Das MPatcH wird steril, 
latex-frei und nicht-pyrogen geliefert.

INDIKATIONEN
Das MPatcH ist indiziert als topischer Verbandstoff für die lokale 
Behandlung und Kontrolle von Blutung an vaskulären Zugangsstellen 
und perkutanen Kathetern.

KONTRAINDIKATIONEN
Keine bekannten Kontraindikationen.
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VORSICHTSHINWEISE
•	 Nicht verwenden, wenn die Folienpackung geöffnet oder beschädigt ist.

•	 Packungsinhalt nicht erneut sterilisieren.

•	 Um Kontaminierung vor der Anwendung zu vermeiden, stets das 
standardmäßige Sterilverfahren befolgen.

•	 Behälter vor der Verwendung nicht biegen.

•	 Das MPatcH ist nicht für Patienten vorgesehen, die gegen 
Stärkeprodukte allergisch sind.

NACHBEHANDLUNG
•	 Das MPatcH nach Empfehlung des Arztes vorsichtig von der 

Zugangsstelle entfernen.

•	 Die Zugangsstelle NICHT baden oder in Wasser eintauchen und 
anstrengende Aktivitäten VERMEIDEN, bis eine ärztliche Anweisung erfolgt.

•	 Den Patienten anweisen, die Zugangsstelle auf Anzeichen von 
Infektionen oder Hämatomen zu beobachten.

•	 Bei Entwicklung eines Hämatoms sollte kontinuierlicher Druck 
proximal zur Zugangsstelle angewendet werden. Der Patient sollte 
sofort den Arzt verständigen.

•	 Falls erneute Blutung auftritt, kontinuierlich Druck auf die 
Zugangsstelle ausüben und den Arzt verständigen.

•	 Der Arzt sollte verständigt werden, wenn andere unerwartete 
Symptome auftreten.
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ACHTUNG
Gemäß US-amerikanischer Gesetzgebung darf dieses Produkt nur 
an einen Arzt oder auf Anordnung eines Arztes oder einer anderen 
medizinischen Fachkraft verkauft werden.
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DEFINITIONEN DER SYMBOLE
	 Latex-frei

Hergestellt in den USA von:	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 USA	 The Netherlands
TELEFON: +1 763-571-6300	 Telefon: +31-20-653-0553
FAX: +1 763-571-1035	 Fax: +31-20-653-3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.
MPatcH® wird unter dem US- Patent #6.060.461 und 6.999.223 hergestellt. 

Ausländische Patente angemeldet.
06/08    LIT-0035 revD



BESKRIVELSE
MPatcH’en er en sårforbindingsapplikator, der bruger MPH 
(Microporous Polysaccharide Hemospheres) partikler, der er syntetiseret 
fra plantestivelse. Ved kontakt med blod eller andre såreksudater 
virker partiklerne som et molekulært filter til hurtigt at udtørre blod og 
koncentrere faste blodlegemer (såsom trombocytter og røde blodceller) 
for at accelerere den naturlige koagulationskaskade. MPatcH’ens 
patenterede design inkorporerer en unik “tryk-/ træk” tap, der automatisk 
tørrer overfladeblod bort og frigør MPH partiklerne til sårstedet. 
Sammen med det initiale tryk virker patchens klæbende omkreds til at 
opretholde og beskytte sårstedet og koagulationskomplekset mod risici 
ved efterfølgende udsættelse for miljøfaktorer. MPatcH’en leveres 
steril, latexfri og ikke-pyrogen.

INDIKATIONER
MPatcH’en er indiceret som en lokal forbinding til lokal behandling og 
kontrol af blødning fra vaskulære adgangssteder og perkutane katetre.

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendte kontraindikationer.
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FORHOLDSREGLER
•	 Må ikke bruges, hvis aluminiumspakningen er åbnet eller beskadiget.

•	 Pakningens indhold må ikke resteriliseres.

•	 For at forebygge produktkontaminering inden anvendelsen, følg altid 
standard steril teknik.

•	 Lommen må ikke bøjes eller strækkes før brug.

•	 MPatcH’en er ikke beregnet til patienter med kendt overfølsomhed 
over for stivelsesprodukter.

POST-PROCEDURE BEHANDLING
•	 Fjern forsigtigt MPatcH’en fra adgangsstedet i henhold til lægens 
anvisninger.

•	 Adgangsstedet MÅ IKKE bades eller nedsænkes i vand, og 
anstrengende aktivitet SKAL UNDGÅS, indtil lægen tilråder det.

•	 Giv patienten instruks om at observere adgangsstedet med henblik 
på tegn på infektion eller hæmatom.

•	 Hvis der opstår hæmatom, skal kontinuerligt tryk anlægges 
proksimalt på adgangsstedet. Patienten skal straks kontakte lægen.

•	 Hvis der genopstår blødning, skal der lægges vedvarende tryk på 
adgangsstedet og lægen kontaktes.

•	 Lægen skal kontaktes, hvis der opstår andre uventede symptomer.
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FORSIGTIG
Den amerikanske lovgivning begrænser salg af denne anordning 
gennem eller på ordination af en læge eller en praktiserende 
sundhedsperson med licens.
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SYMBOLDEFINITIONER
	 Latexfri

Produceret i USA af:	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 USA	 Holland
TELEFON: +1 763-571-6300	 TELEFON: 31 20 653 0553
FAX: +1 763-571-1035	 FAX: 31 20 653 3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. MPatcH® er produceret 
under U.S.- patentnumre 6,060,461 og  6,999,223. Udenlandske patenter anmeldt.

06/08    LIT-0035 revD



DESCRIPCIÓN
El MPatcH es un aplicador de apósitos para heridas que utiliza 
partículas de MPH (Microporous Polysaccharide Hemospheres o 
hemosferas microporosas de polisacáridos) que han sido sintetizadas 
de la planta del almidón. Al entrar en contacto con la sangre u otros 
exudados de la herida, las partículas actúan como un tamiz molecular 
para deshidratar rápidamente la sangre y concentrar los sólidos de la 
sangre (como plaquetas y glóbulos rojos) para acelerar el proceso de 
coagulación natural. El diseño patentado del MPatcH incorpora una 
exclusiva etiqueta tipo “presione y tire” que automáticamente seca la 
sangre de la superficie y libera las partículas de MPH a la zona de la 
herida. Junto con la presión inicial, el perímetro adhesivo del parche 
actúa para mantener y proteger la zona de la herida y el complejo 
coagulante de los riesgos subsiguientes de exposición al ambiente. El 
MPatcH se suministra estéril, sin látex y es no pirogénico.

INDICACIONES
El MPatcH está indicado como apósito tópico para el manejo local y el 
control del sangrado de las zonas de accesos vasculares y catéteres 
percutáneos.
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CONTRAINDICACIONES
No se conocen contraindicaciones.

PRECAUCIONES
•	 No utilice el producto si el envase de aluminio ha sido abierto o 

dañado.

•	 No reesterilice el contenido del envase.

•	 Para evitar la contaminación del producto antes de la aplicación, siga 
siempre la técnica de esterilización estándar.

•	 No tuerza ni doble la bolsa antes de usarla.

•	 El MPatcH no se debe utilizar en pacientes con alergia  
a los productos que contienen almidón.

CUIDADOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO
•	 Retire cuidadosamente el MPatcH de la zona de acceso, conforme a 

la recomendación del médico.

•	 NO lave ni sumerja en agua la zona de acceso y EVITE la actividad 
intensa hasta que el médico se lo indique.

•	 Indíquele al paciente que debe observar la zona de acceso en busca 
de algún signo de infección o hematoma.

•	 Si se desarrolla un hematoma, se debe aplicar presión continua 
cerca de la zona de acceso. El paciente debe llamar al médico de 
inmediato.
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•	 Si se produce nuevamente una hemorragia, mantenga la presión 
continua en la zona de acceso y contacte con el médico.

•	 Si aparece algún otro síntoma inesperado debe ponerse en contacto 
con el médico.

ATENCIÓN
Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este 
dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
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CLAVE DE LOS SÍMBOLOS
	 Sin látex

Fabricado en EE. UU. por:	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 EE.UU.	 Países Bajos
TELÉFONO: 763-571-6300	 TELÉFONO: +31 20 653 0553
FAX: 763-571-1035	 FAX: +31 20 653 3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.
MPatcH® se fabrica según las patentes estadounidenses n.° 6.060.461 y  

6.999.223. Patentes extranjeras pendientes. 

06/08    LIT-0035 revD



DESCRIPTION
Le MPatcH est un pansement avec applicateur contenant des 
particules MPH (Microporous Polysaccharide Hemospheres), qui ont 
été synthétisées à partir d’amidon naturel. Lorsqu’elles entrent en 
contact avec du sang ou des exsudats de plaies, les particules agissent 
comme un crible moléculaire et déshydratent rapidement le sang et 
les concentrés sanguins solides (comme les plaquettes et les globules 
rouges) pour accélérer la coagulation en cascade. Le concept breveté 
du MPatcH comporte une languette unique sur laquelle il faut appuyer 
en tirant, qui essuie automatiquement le sang en surface et délivre 
des particules MPH sur l'emplacement de la plaie. Après la pression 
initiale, le périmètre adhésif du patch protège l'emplacement de la plaie 
et le complexe de caillot contre les risques postérieurs d’exposition à 
l’environnement. Le MPatcH est fourni stérile, sans latex et apyrogène.

INDICATIONS
Le MPatcH constitue un pansement topique pour la gestion locale et le 
contrôle des saignements sur les emplacements d’accès vasculaire et 
provoqués par les cathéters percutanés.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication connue.
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PRÉCAUTIONS
•	 Ne pas utiliser si l’emballage en aluminium est ouvert ou 

endommagé.

•	 Ne pas restériliser le contenu de l’emballage.

•	 Pour empêcher toute contamination du produit avant l’application, 
toujours suivre la technique stérile standard.

•	 Ne pas plier ou tordre le sachet avant l’emploi.

•	 Le MPatcH ne convient pas aux patients allergiques  
aux produits à base d’amidon.

SOINS POSTOPÉRATOIRES
•	 Retirer soigneusement le MPatcH de l'emplacement d’accès en se 

conformant aux recommandations du médecin.

•	 Ne PAS mouiller ou immerger l'emplacement d’accès dans de l’eau 
et ÉVITER toute activité fatigante selon les conseils du médecin.

•	 Indiquer au patient de guetter tout signe d’infection  
ou d’hématome sur l'emplacement d’accès.

•	 Si un hématome apparaît, appliquer une pression continue à 
proximité de l'emplacement d’accès. Le patient doit immédiatement 
appeler le médecin.

•	 Si le saignement reprend, maintenir une pression continue sur 
l'emplacement d’accès et appeler le médecin.
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•	 Il convient d’appeler le médecin si d’autres symptômes inattendus 
apparaissent.

ATTENTION
Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif peut uniquement être 
vendu par ou sur prescription d’un médecin ou d’un praticien agréé.
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DÉFINITION DES SYMBOLES
	 Sans latex

Fabriqué aux États-Unis par :	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 USA	 Pays-Bas
TÉLÉPHONE: 763-571-6300	 TÉLÉPHONE : 31 20 653 0553
TÉLÉCOPIE: 763-571-1035	 TÉLÉCOPIE : 31 20 653 3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.
Le MPatcH® est fabriqué sous les brevets américains no 6 060 461 et  

no 6 999 223. Brevets étrangers en cours d’homologation.
06/08    LIT-0035 rév. D



DESCRIPTION
The MPatcH is a wound dressing applicator utilizing MPH (Microporous 
Polysaccharide Hemospheres) particles that have been synthesized 
from plant starch. Upon contact with blood or other wound exudates, 
the particles act as a molecular sieve to rapidly dehydrate blood and 
concentrate blood solids (such as platelets and red blood cells) to 
accelerate the natural clotting cascade. The patented design of the 
MPatcH incorporates a unique “press and pull” tab that automatically 
wipes away surface blood and releases the MPH particles to the wound 
site. Along with initial pressure, the adhesive perimeter of the patch 
acts to maintain and protect the wound site and clot complex from 
subsequent environmental exposure risks. The MPatcH is supplied 
sterile, latex-free and non-pyrogenic.

INDICATIONS
The MPatcH is indicated as a topical dressing for the local 
management and control of bleeding from vascular access sites and 
percutaneous catheters.

CONTRAINDICATIONS
No known contraindications.
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PRECAUTIONS
•	 Do not use if foil package has been opened or damaged.

•	 Do not resterilize package contents.

•	 To prevent product contamination prior to application, always follow 
standard sterile technique.

•	 Do not bend or flex pouch prior to use.

•	 The MPatcH is not intended for patients with known allergies to 
starch products.

POST PROCEDURE CARE
•	 Carefully remove the MPatcH from the access site according to the 

recommendation of the physician.

•	 DO NOT bathe or immerse the access site in water and AVOID 
strenuous activity until advised by the physician.

•	 Instruct patient to observe access site for any signs of infection or 
hematoma.

•	 If hematoma develops, continuous pressure should be applied 
proximal to the access site. Patient should immediately call the 
physician.

•	 If rebleeding occurs, hold continuous pressure on the access site  
and call physician.

•	 The physician should be contacted if other unexpected symptoms 
appear.
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CAUTION
Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a 
physician or licensed practitioner.
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DEFINITIONS OF SYMBOLS
	 Latex Free

Manufactured in USA by:	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 USA	 The Netherlands
PHONE: 763-571-6300	 PHONE: +31 20 653 0553
FAX: 763-571-1035	 FAX: +31 20 653 3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008.  All rights reserved.  Printed in USA
MPatcH® is manufactured under U.S. Patent #6,060,461 and 6,999,223.   

Foreign patents pending.
06/08    LIT-0035 revD
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DESCRIZIONE
L’MPatcH è un applicatore/medicazione per ferite che utilizza particelle 
MPH (Microporous Polysaccharide Hemospheres o emosfere 
polisaccaridiche microporose) sintetizzate dall’amido vegetale. Al 
contatto con il sangue o con altri essudati da ferita, le particelle 
agiscono come un setaccio molecolare per disidratare rapidamente 
il sangue e concentrarne gli elementi solidi (quali le piastrine e gli 
eritrociti), accelerando così la naturale cascata della coagulazione. Il 
modello brevettato dell’MPatcH include una linguetta esclusiva “premi 
e tira” che raccoglie automaticamente il sangue superficiale e rilascia 
le particelle MPH sul sito della ferita. Assieme alla pressione iniziale, il 
perimetro adesivo del patch agisce per il mantenimento e la protezione 
del sito della ferita e del complesso di coagulazione dai conseguenti 
rischi di esposizione all’ambiente. L’MPatcH è fornito sterile, privo di 
lattice e apirogeno.

INDICAZIONI
L’MPatcH è indicato come medicazione topica per la gestione locale 
e il controllo del sanguinamento da siti di accesso vascolare e cateteri 
percutanei.

IT
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CONTROINDICAZIONI
Nessuna controindicazione nota.

PRECAUZIONI
•	 Non utilizzare se la confezione laminata è stata aperta o 

danneggiata.

•	 Non risterilizzare il contenuto della confezione.

•	 Al fine di prevenire la contaminazione prima dell’applicazione, 
adottare sempre le tecniche sterili standard.

•	 Non piegare o flettere la busta prima dell’uso.

•	 L’MPatcH non è inteso per pazienti con allergie note a prodotti 
contenenti amido.

CURA POSTPROCEDURALE
•	 Rimuovere con attenzione l’MPatcH dal sito di accesso seguendo le 

raccomandazioni del medico.

•	 NON bagnare o immergere in acqua il sito di accesso ed EVITARE 
attività faticose per tutto il periodo raccomandato dal medico.

•	 Istruire il paziente a tenere sotto osservazione il sito di accesso per 
rilevare eventuali segni di infezione o di ematoma.

•	 In caso di sviluppo di ematoma, applicare una pressione continua 
prossimale al sito di accesso e rivolgersi immediatamente al medico.
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•	 Nel caso si verifichi un nuovo sanguinamento, esercitare una 
pressione continua sul sito di accesso e chiamare il medico.

•	 Rivolgersi al medico nel caso si manifesti un qualsiasi altro sintomo 
inatteso.

ATTENZIONE
La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo da parte 
di un medico o su prescrizione medica.
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DEFINIZIONE DEI SIMBOLI
	  Senza lattice

Prodotto negli USA da:	 SCANLAN GROUP B.V.
Medafor, Inc. 	 Postbus 75664 1118 ZS Schiphol-Triport
Minneapolis, MN 55430 USA	 Paesi Bassi
TELEFONO: +1 763-571-6300	 TELEFONO: +31 20 653 0553
FAX: +1 763-571-1035	 FAX: +31 20 653 3053
www.medafor.com

© Medafor, Inc. 2008. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti.
MPatcH® è prodotto sotto i brevetti statunitensi N. 6.060.461 e 6.999.223.  

Brevetti in corso di registrazione in altri Paesi.
06/08    LIT-0035 revD
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